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IMPLANT SYSTEMS
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IMPLANT SYSTEMS

Implantes de 10.00 mm. 7.00 mm.
Implantes de 11.50 mm. 8.50 mm.
Implantes de 13.00 mm. 10.00 mm.
Implantes de 15.00 mm. 12.00 mm.

Finalizada la trepanacion posicionar el implante en la llave
(REF: SBO).

Presentarlo sobre el alvéolo quirdrgico.

Roscar previamente en forma manual o colocando la llave
en el conector para contraangulo (REF: IMDS). El contra-
angulo debe ser accionado a bajas revoluciones. Sila resis-
tencia ofrecida por el tejido 6seo frena la accion manual o la
del contradngulo, se continla hasta la profundizacion total
del implante con la llave criquet (REF: RW) o la llave fija
manual (REF: OEW4). Observar el paralelismo si se colocan
implantes multiples.

Finalizada la cirugia los extremos coronarios esféricos emergen
en la cavidad bucal. Sobre ellos se colocan las cazoletas reten-
tivas. Es conveniente colocar sobre las cazoletas una pequefia
cantidad de pasta formada con oxido de zinc y alcohol.
Colocada la prétesis completa en posicion, quedara marca-
da con el oxido de zinc en los puntos en los que se habran
de excavar la cavidades que alojaran las cazoletas retentivas.
Con acrilico de autocurado se llenan estas cavidades. Se colo-
ca nuevamente la protesis en posicion. Al retirarla, una vez
polimerizado el acrilico, contendra incluidos dichos elemen-
tos retentivos.

En caso de que la cazoleta retentiva quede separada de
la encia es conveniente cubrir el espacio con pequefias
cantidades de cera utility para evitar la entrada de acrilico en

la concavidad del cono protético, reteniendo inadecuadamen-
te la prétesis. Podran disponerse de las prétesis en uso conve-
nientemente rebasadas, o protesis confeccionadas al efecto.
En maxilar inferior se recomienda colocar cuatro implantes.
Preferentemente ubicar los implantes entre los caninos. Los
implantes se cargan inmediatamente con la sobredenta-
dura. La prétesis permanecera estable y bien soportada.
En maxilar superior, si el tejido 6seo es de buena calidad, con
la misma técnica, se recomienda colocar cuatro implantes. Si
el tejido 6seo es clase 3 0 4, se coloca la mayor cantidad de
implantes posible. Se activan con carga inmediata, prime-
ramente dos o tres implantes, que mantendran la protesis
en posicion. Los implantes remanentes se reservan para
carga mediata, aliviando la prétesis para que no presione
sobre los implantes. Se esperan tres meses, se activan
colocando las cazoletas retentivas.

Consideraciones generales: Para mayor informacion consultar el
manual de Odontit Implant Systems en su version impresa o elec-
tronica en www.odontit.com




